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IT: Per attivare il modello S-CAPEPOD Budget, inizia sempre sul lato 
destro (visto dal lato dei piedi). Solleva il materasso e posiziona il dito 
nell’ansa della cinghia incrociata.

IT: Tira la cinghia incrociata verso di te. Rilascia entrambe le cinghie 
incrociate. Puoi anche rilasciare le cinghie incrociate allo stesso tempo.

IT: Posiziona le cinghie incrociate sulla persona nel letto.
Se necessario, puoi anche collocare un cuscino sotto le cinghie incrociate 
per migliorare il comfort del paziente.

IT: Passa all'altro lato del letto. Colloca la cinghia incrociata 
nell'anello di metallo.

IT: Ora serra saldamente la cinghia incorciata con i dispositivi di fissaggio
in velcro. Tira e spingi contemporaneamente. Stringi le cinghie incrociate 
per creare una forma leggermente a ‘U’ con il materasso.

Non lasciamo indietro nessuno
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IT: Assicurati che entrambe le cinghie incrociate siano ben serrate. Poi puoi 
iniziare con l'evacuazione della persona allettata.

IT: Rilascia la cinghia di trazione dalla tasca all’estremità dei piedi.

IT: Ruota il paziente sul giroletto. Impugna saldamente la cinghia di trazione 
sul lato dei piedi. Tira la persona allettata verso di te. Assicurati che le 
natiche della persona si trovino oltre il bordo della giroletto prima di farlo 
scivolare verso il basso. Abbassa il materasso a terra e tira fino ad un punto 
di sicurezza.

*Nota: In caso di lesioni al collo o alla testa, puoi anche rimuovere il paziente 
dal letto al contrario. Impugna saldamente la cinghia di trazione all’estremità 
della testa, gira il paziente sul giroletto e tira verso di te. Abbassa il 
materasso a terra e spingi verso un punto di sicurezza.

Non lasciamo indietro nessuno
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